
    Manual instructiuni 
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Va rugam sa desemnati o persoana calificata pentru a opera si intretine acest aparat . 

Persoana trebuie sa fie bine instruita 
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Domeniul de aplicare al prezentelor instructiuni 

Aceste instructiuni de utilizare se aplica modelelor : LFSS08AC, LFSS12AC, LFSS18AC;LFSS23AC 
 
 

 

 
Va rugam nu puneti in functiune folosind alte instructiuni. 

 
 
 

        Informatii despre acest autoclav 
 

Descriere: Autoclav Clasa B 

Model number:  

SN:  

 
       Atentionari: 

 Va rugam sa cititi atent instructiunile de utilizare inainte de a pune in functiune aparatul. 

 Va rugam sa puneti in functiune numai in concordanta cu acest manual 

 Pastrati manualul pentru referinta . 

 Vă rugăm să contactați distribuitorul local sau producatorul dacă aveți vreo problemă cu 
autoclavul 

 Va rugam sa desemnati o persoana care sa lucreze cu acest autoclav.Persoana care operează 
și întreține autoclavul trebuie să fie  bine instruită.



 

Explicatiile simbolurilor 
 
 
 

 Simbol pentru  "Atentie!" 

 

 

 
Simbol pentru  “Terminal al cablului de impamantare” 

 

 

 
Simbol pentru  “Suprafat fierbinte , Pastrati distanta” 

 

 

Simbol pentru “PROTECȚIA MEDIULUI - Deșeurile electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile 

 menajere. Dacă este posibil, vă rugăm să contactați distribuitorul local  pentru al recicla. "  
 

 

 
Syimbol pentru  “Producator” 

 

CE 1023 
Simbol pentru "CONFORM CU CERINȚELE MDD93 / 42 / CEE". 
 

 

 

 
Simbol pentru  “Data fabricatiei” 

 

 

 
Simbol pentru  “lot de fabricatie ” 

 

 

 
Simbol pentru “Rerezentantul pentru UniuneaEuropeana” 

 

 

 
Simbol pentru “Aceasta parte in sus” 

 

 

 
Simbol pentru “Feriti de ploaie” 

 

 

 
Simbol pentru “Nu rostogoliti” 

 

 

 
Simbol pentry “stivuire maxim 3” 

 

 
Simbol pentru "Temperatura ambianta: 5℃~40℃" 

 

 
Simbol pentru "Umiditate relativa：≤80% " 



 

Atentionari de securitate 

 

 Va rugam cititi atent cele de mai jos: 

 Daca ignorati aceste atentionari exista pericol de soc electric, foc sau defectarea echipamentului 
 

 Va rugam utilizati priza cu impamantare si asigurati-va ca  conductorul de 

impamantare a fost conectat corect. Nu asezati autoclavul intr-un loc in care 

intreruperea alimentarii se face cu dificultate. 

 Nu utilizati o sursa de alimetare cu tensiune diferita de cea indicata in manual 

 Nu atingeti mufa sau priza cu mainile umede 

 Nu trageți, schimbați, îndoiți sau răsuciți firele și nu puneți lucruri grele pe fire. 

 Nu puneti autoclavul pe o masa instabila 

 Nu blocați ușa autoclavului și  nu acoperiți orificiile de ventilație și găurile de radiație. 

 Nu puneti nimic pe autoclav. 

 Dacă simtiti miros sau sunet anormal în timpul funcționării, vă rugăm să întrerupeți 

alimentarea și sa contactați distribuitorul local sau producatorul. 

1. Dacă nu utilizați autoclavul pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să intrerupeti 

alimentarea și să  depozitați autoclavul într-un loc uscat și răcoros.curta introducere 

Aceast autoclav trebuie utilizat de medicii sau personal calificat si este destinat pentru clinici, 

spitale, laboratoare. Sterilizatorul utilizeaza microprocesor cu sistem inteligent de control  si 

are interfata ergonomica usor de utilizat, sigura si de incredere. Parametrii și condițiile de 

sterilizare  vor fi afișate automat pe ecranul digital în timpul sterilizării. Pentru a asigura  

precizia sterilizarii aparatul este dotat cu program de auto diagnoza si programe de auto 

protective dacă apare o temperatură prea mare sau o suprapresiune. În interiorul 

autoclavului există un rezervor de apă reziduală pentru colectarea apei reziduale și a 

vaporilor   pentru a se asigura că autoclavul nu va polua mediul inconjurator. 

 
      Descrierea componentelor 
 

Nr.reper Descriere Nr.reper Descriere 

1 Intrefata cu uitilizatorul 2 Iesire USB 

3 Maner pentru deschiderea usii 4 Tanc pentru apa distiliata 

5 Intrerupator pentru alimentare  6 Imprimanta 

7 Comutator pentru aer 8 Intrare de alimentare 

11 Eticheta aparatului 10 Sensorul de usa 

13 Suportul pentru filtru bacterian 14 Iesirea pentru apa curata 

15 Iesire pentru apa uzata   
 



 

2. Domeniul de utilizare 
 

Acest autoclav este destinat sterilizarii dispozitivelor medicale invasive.pentru a preveni 

infectiile incrucisate  Acest sterilizator este destinat  spitalelor, cabinetelor stomatologice, 

cabinetelor de oftalomologie si intitutiilor de cercetare medicala. Autoclavul sterilizeaza 

echipamentul chirurgical, instrumentarul stomatologic, etc. El poate deasemena steriliza  

produse compacte impachetate sau nu, produse perforate  tip A si produse poroase asa 

cum sunt ele prezentate in standardul EM13060:2004+A2:2010. 

Acest sterilizator poate fi utilizat si pentru produse non-medicale si produse pentru aplicatii 

verterinare. 

    Nu sterilizati lichide  

 

3. Parametrii si programele de sterilizare 

 
3.1 Parametrii: 

 

Conditii de mediu pentru autoclav: 
 

 Temperatura: 5℃～40℃ 
 Umiditatea relativa : ≤80% 

 Presiunea atmosferica: >70kPa; 
 Tensiunea:230VAC, 50Hz, 2500VA 

 
          Conditii de lucru: 
 

 Presiunea maxima setata: 0.21～0.23MPa 

 Temperatura maxima setata: 134～137℃ 

 Durata de viata : 5 years 

 

 
Conditii de transort si depozitare: 

 Temperatura : 5~40℃ 

 Umiditatea relativa: ≤80% 

 Ferit de agenti corozivi 
 

Dimensiunile 

autoclavului: (vezi figura 

de mai jos ) 



 

 

 
 
 

Greutatea neta a aparatelor : 
 
 
LF-8L-42,8 Kg; LF-12L-47,7 Kg; LF-18L-50,25 Kg; LF-22L-53.5 Kg 
 
 

3.2 Programele de sterilizare 
 

 

Process Timp de 

vacuum 

Timp de 

sterilizare 

Temperatu
ra de 

sterilizare 

Presiunea 
de 

streilizar
e 

Timpul de  
mentinere 

a 
vacumului 

Timp de 

usacare 

121℃/SOLID 1 * 20min * 121℃ 110kPa  3 * 

121℃/POROUS 3 * 20min * 121℃ 110kPa  7 * 

121℃/HOLLOW 3 * 20min * 121℃ 110kPa  10 * 

134℃/SOLID 1 * 4min * 134℃ 210kPa  3 * 

134℃/PROOUS 3 * 4min * 134℃ 210kPa  7 * 

134℃/HOLLOW 3 * 4min * 134℃ 210kPa  10 * 

USER DEFINED 3 * 5min * 134℃* 210kPa  10 * 

B-D TEST 3 4min 134℃ 210kPa  7 

VACUUM TEST    -80kPa 15mi

n 

 

CLEAN 

PROCESS 

3 5min 105℃ 20kPa  10 

PRIONEN 3 19min 135℃ 210kPa  10 

Parametrii marcati cu  “*” pot fi modificati 

 
 
 

  

 B-D Test: Timpul aratat pe ecran este de 4 minute  dar normal dureaza 3,5 minute 

 



 

4. Panoul de operare 
 

4.1. Ecranul LCD 
 

          4.1.1  P/ON：Indicata tstarea imprimantei 

 
The relative set-up menu for printer: 

 ADV PRINTER:ON/OFF 

 ON : Imprimanta pornita 

 OFF: Imprimanta oprita 
 

 

4.1.2 ■K/OFF：Indicata statusul tastei “Keep temperature”(Mentinerea temperaturii) 

 
The relative menu: 

 ADV KEEP TEMP:ON/OFF” . 

 ON : indica faptul ca sterilizatorul  va încălzi camera și generatorul de abur pentru a menține 

temperatura. Când 

  ușa este deschisă, sterilizatorul va opri încălzirea camerei și a generatorului de abur. Cel mai lung 

timp pentru 

 menținerea temperaturii este de 8 ore.Această funcție poate scurta timpul următorului program de 

sterilizare. 

 OFF: Aceasta functie este dezactivata 
 

4.1.3 ■W/OFF：Indicata  statusul functiei “Preheat”(Preincalzire) 

The relative menu: 

 “ADV PREHEAT:ON/OFF” . 

 ON: înseamnă că dacă utilizatorul a inițiat un program de sterilizare, autoclava nu va porni următorul 

pas până când temperatura camerei nu atinge 50 ℃. 

Utiizatorul il poate configura  ADV PREHEAT:ON/OFF” 

 

 set W/ON.Timul de finalizare a ciclului de sterilizare va fi foarte lung.Standardele unor state solicita 
scesta functie     va rugam sa verificati standardele din tara dv.  

 
 

4.1.4  COUNT：Timpi de program de sterilizare care ruleaja 

i.e. 00023 indică faptul că sterilizatorul a rulat de 23 de ori, testul B 

& D / helix și testul de vid nu sunt contorizate. 

 

          4.1.5 Kpa： 

Indica faptul ca presiunea in camera de sterilizare este  2 Kpa; 

Cand usa autoclavului este deschisa  acesta presiune este presiunea aerului din incapere pressure. 
 

 
4.1.6 Ora 

Acesat tasa seteaza ora: “ADV DATE/TIME” 
 

 
4.1.7 Data 

Acesta tasta seteaz data: “ADV DATE/TIME” 
 



 

 
4.1.8 USER: User menu 

Toate programele disponile de setat.UUtilizatorul seteaza programele cu ajutorul acestei taste . 
 

 
4.1.9 ADV: Advance menu/Set-up Menu 

Utilizatorul poate schimba optiunile si parametrii din program 
 

 
4.1.10 SERV: Serve menu 

Acest program este destinat întreținerii. Este nevoie de parolă. Numai distribuitorul poate utiliza acest 

meniu. Nu modificați parametrii din acest meniu fără aprobarea unui inginer profesionist. 

 

4.1.11 134℃/solid : Current Sterilization Program 

De asemenea, poate înregistra ultimul program de sterilizare. Utilizatorii nu trebuie să intre în meniul USER pentru a selecta 
același program. 

 

4.2 Introducere in  “ USER MENU”                                                                                       
Utilizatorul are la dispozitie 11 programe de sterilizare. 

 

 

  Programul de121℃ si programul  134℃ nu dau diferente in rezultatele sterilizarii. Daca instrumentele nu 

pot fi sterilizate la programul 134 ℃, va rugam sa selectati programul  121℃ 

 Programul solid poate steriliza doar instrumente solide, cum ar fi clești, forfex, forceps etc. 

 Programul poros poate steriliza încărcăturile din material poros 

 Programul Hollow poate steriliza cutii  A și B 
 Program definit de utilizator: Toți parametrii acestui program pot fi ajustați: Temperatura de sterilizare, 

timpul de sterilizare, timpul de uscare și timpii de vid. 

 Testul B & D este pentru testul de sarcină gol A. Testul B-D și testul Helix sunt aceleași programe de 

testare. Singura diferență este că testul B-D utilizează un pachet de testare B-D, în timp ce testul Helix 

utilizează un dispozitiv de testare Helix (PCD: dispozitiv de provocare a procesului). 

 Testul de vacuum este testul de scurgere a aerului.  
 

 Recomandam  utilizatorului sa faca un vacuum test lunar.Daca rezultatul testului este “Fail” nu 
utilizati autoclavul  

       
 

 Program de curatare: Se utilizează pentru curățarea autoclavului. Dacă autoclavul afișează "NEED 

CLEAN", rulați acest program. Acest program poate fi folosit și pentru curățarea altor încărcături. 

4.3 Programul Prion: Acest program este pentru sterilizarea prionilor. 



 

4.4 ADV MENU 

 

 : Cursor 

Utilizatorul poate apasa butonul “up” sau “down” pentru a miscacursorul.Cand cursorul ajunge in dreptul optiuni pe 
care doriti sa o selecatati apasati tasta “OK” 

 
 

4.4.1 、Pastarea temperaturii 

Pentru acesta functie folosim tasta  “■K” de pe ecran 
 ON: Sterilizatorul va incalzi incinta si generatorul pentru a mentine tempreatura . Cand usa este deschisa 

acesta 

  functie este oprita .Acest parametru poate fi setat la mximum 8 ore.   

 OFF:functia este dezactivata 
 
 

4.4.2 、Imprimanta 

 ON: Imprimanta va printa parametrii ciclului de sterilizare selectat. 
 

 OFF: functia este dezactivata 
 
 

4.4.3 、Limba 

 ENG: engleza 
 

 ITL: Italiana 
 
 

     4.3.4、Programe definite de utilizator 

      “USER-DEFINED”este utilizat pentru introducerea programelor dorite de utilizator.Cand cursorul se misca in meniu 

utilizatorul poate seta diferite functii apasand tasta “OK”. Pagina arata ca in figura de mai jos: 



 

 
 

Cusorul  se misca  sus si jos cu tastele  “UP” si “DOWN” .Selectati parametrul dorit 

apasand tasta Ok . 

 
Timpul de vacuum: 

Este utilizat pentru a seta timpul de vacuum in cadrul ciclului de sterilizare. 

 04:  Inseamna ca ciclul de  sterilizare va avea efectua de 4  ori procesul de vacuum. 

 Domeniu pentru “VACUUM TIMES” este  1~10. 
 

 
Temperatura de sterilizare : 

Se utilizeaza pentru a seta temperatura de sterilizare 

134℃：Temperatura de streilizare este  134 ℃ 

 Domeniul pentru temperatuara de streilizare este 105℃~134℃. 
 
 

Durata ciclului de sterilizare : 

Se utilizeaza pentru a seta timul de sterilizare 

 05Min: . Timpul de sterilizare este  is 05Min 

 Domeniul pentru timul de sterilizare este intre 04min-60min. 
 

 
 
Durata de uscare: 

Se utilizeaza pentru stabilirea timpului de uscare . 

 10Min: . Timul de uscare setat este de 10Min 

 Domeniul de selectie pentru timul de uscare este intre  01min-25min. 
 

OK: 

Iacesta tasta se utilizeaza pentru a memora setarile si a va intorce la pagina principala 
 

 

     4.3.5、ADJUST STER PAR： 
Cand cursorul se misca pe acesta pagina utilizatorul apasa tasta “OK” pentru a selecta programul  dorit. Sunt 6 

programe care pot fi selctate (fig1). 

 
(Pic 1) (Pic2) 



 

De exemplu daca selectati  134℃ solid program, pe ecran o sa para detaliile acestui program  (fig 2) . Cei 3 

parametrii pot fi modificati  STER TIME、VACUUM TIMES and DRY TIME prin aceeasi metoda descrisa la 

punctul 4.3.4 . user-defined program. 
 

4.3.6 Parola utilizatorului 
Daca utilizatorul a introdus o parola, autoclavul porneste numai daca se introduce acesta parola. Daca nu 

introduceti parola corecta autoclavul nu va porni. 

 
Daca utati parola va rugam sa contactati distribuitorul sau producatorul. 

 

(Pic3) (Pic 4) 
 

 
Setarea parolei : 

Cand cursorul este in dreptul optiuni  “USER PASSWORD SET” apasati tasta  “OK”  si pe ecran aprare 

o noua pagina  (pic 4).Utilizatorul poate schimba cifrele apasand tastele  “UP” or “DOWN”, 

 UP: +1; 

 DOWN:-1 

Apasati tasta  “START/STOP”pentru a misca cursorul 

 
 
 
ENABLED: 

 ON:  Parola activa 

 OFF: Parola inactiva 

 OK： Intoarcere la pagina precedenta. 
 

 
          4.3.7 Data si ora 

Cand cusroul se afla in dreptul optiunii “DATE/TIME” apasati tasta  “OK” pentru 

a va afisa urmataorea pagina .Apasati “UP” si“DOWN” tpentru a schimba 

datele: 

 UP: +1; 

 DOWN:-1 

Apasati  butonul “START/STOP” pentru a deplasa curorul. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 

4.3.8   Tasta de sunet 

Cand cursorul este in dreptul optiuni  “KEY SOUND” apasati tasta   “OK”  pentru a activa sau 

dezactiva sunetul cu tastele  “ON” or “OFF”. 

 ON: Sunet activat 

 OFF: Sunet dezactivat  

 
        4.3.9 Preincalzirea 

Este tasta “■W” de pe ecran 

Cand cursorul eset in dreptul optiuni  “PREHEAT” apasati tasta “OK” pentru a activa sau dezctiva functia cu tastele  
“ON” or “OFF”. 

 ON: Daca  uutilizatorul ruleaza deja un program de sterilizare , autoclavul nu va incepe urmataorul pas pana 

cand temperatura in incinta nu va ajunge la  50℃. 

 OFF: Daca utilizatorul ruleaza un program de sterilizare autoclavul va rula programul indiferent daca 

tempreatura din incinta are sau nu 50℃ 

       4.3.10 AUTO START… 

Utilizatorul poate programa autoclavul sa ruleze automat un program de sterilizare la o ora setata de acesta. 

Cand cursorul se afla in dreptul functiei  “AUTO START…” apasati tasta  “OK” pentru a utiliza aceasta functie. 

Dupa apasarea tastei“OK”  puteti seta ora la care autoclavul sa ruleze programul de sterilizare. Sunt 2 moduri de a 
seta ora (pic5):Data si ora : ziua si ora cand autoclavul va porni automat 

XX hours later: Stabiliti cate ore mai traziu autoclavul va porni automat 

 

(pic5) (pic6) (pic7) 

             Cum setam data si ora (pic6 , pic7): 

             Apasati tastele  “UP” or “DOWN”pentru a schimba data: 

UP: +1; DOWN:-1 

            Apasati tasta  “OK” pentru a schimba cifreleDupa setarea orei  utilizatorul trebuie sa selecteze programul (pic8)，apoi 

apasa tasta  “OK”, si selecteaza timul dupa care autoclavul va porni automat (pic9,pic10).. 

pic8 pic9 pic10 

      

 

 

 



 

                   4.3.11 Uscarea 

Sunt disponibile 3 grade de uscare: I, II, III. Daca utilizatorul constata ca dupa un ciclu de utilizarea  incarcatura 

este inca umeda  poate alege programul I II or III. Temperatura pentru gradele  II si III este mai mare decat la 

gradul I. 

Utilizand gradele I si II sepoate scurta durata de viata a incarcaturii 

Apasati tasta “OK” pentru a selecta gradul dorit. 
 

 

4.4 Taste 

 

4.4.1 Tasta UP   

Misca cursorul sus sau stanga 

 
4.4.2 Tasta DOWN                                                

Misca cursorul jos sau dreapta 

 
4.4.3 Tasta RETURN 

Va intoarce la meniu  anterior 

 
4.4.4 Butonul OK 

Confirma o selctie 

 
4.4.5 Tasta START/STOP 

         După selectarea programului, ecranul LCD va afișa "vă rugăm să apăsați tasta de pornire pentru a începe ...", în acest 
moment, utilizatorul poate apăsa butonul Start / Stop pentru a porni programul. 
 
         În timpul ciclului de sterilizare, utilizatorul poate apăsa butonul Start / Stop și păstrează 5 secunde pentru a opri întregul 
ciclu. 

 

      5.Instalare 

Autoclavul este ambalat intr-o cutie de lemn. Pentru a deschide cutia aveti nevoie de o surubelnita cu cap plat pentru a 

indeprta capacul cutiei.Apoi autoclavul poate fi scos din cutie de 2 persoane. 

 
 

5.1 La instalarea autoclavului pe masă, păstrați autoclava la cel puțin 10 cm distanță de împrejurimi. Și 

păstrați partea din spate a  autoclavului la cel puțin 20 cm distanță de zona din jur. 

 Se recomandă instalarea autoclavului într-o locație bine ventilată. Nu blocați radiatorul sterilizatorului.  

 Păstrați  masa stabilă și orizontală. 
            5.2    Deschiderea afisajulu 



 

           Apasati butonul  pentru a deschide display-ul. Conectati la priza si apasati butonul de alimentare  
 
           5.3.Reglati presiunea atmosferica 

Deoarece presiunea atmosferica poate fi diferita de la o tara la alta  utilizatorul trebuie sa ajusteze presiunea 

atmosferiaca    inainte de prima utilizare. 

 
Metoda de ajustare 

 Intrerupeti alimentarea 

 Deschideti usa autoclavului 

 Porniti aparatul si tineti-l pornit 20 secunde apoi opriti-l 

 Presiune atmosferica  a autoclavului  a fost ajustata cu succes 

          5.4 Fixarea datei si oreie 

Reglati data si ora  
 

6.Punerea in functiune 
 

Pregătirea înainte de utilizare 

 
             Înainte de utilizare, conectați sursa de alimentare, activați comutatorul. După aceea, ecranul LCD va fi pornit și va fi afișat 
meniul principal.In acest moment, autoclavul estegata de utilizare.In acesat faza programul de sterilizare este in statusul initial si 
sterilizatorul nu incalzeste.Utilizatorul poate selecta programul droit si porneste programul apasand butonul ok si start 
 

Asigurati-va ca aparatul este bine conectat la impamantare  
 

6.1 Umplerea cu apa  
Înainte de prima utilizare, ecranul LCD va afișa "Vă rugăm să umpleți apă", pune-ti apa in  partea superioară a autoclavului. 
După ce a  fost pusa suficientă apă, alarma  va dispărea și utilizatorul poate folosi acum acest autoclav. 

Dacă ecranul LCD afișează "Umpleți apă", înseamnă că apa din interior nu este suficientă pentru a rula un ciclu de 
sterilizare și trebuie să umpleți apă înainte de a începe un nou ciclu de sterilizare. (Dacă pe ecranul LCD se afișează în 
timpul unui ciclu de sterilizare, nu este necesar să opriți ciclul de sterilizare curent deoarece apa din interior este suficientă 
pentru ciclul curent, dar pentru ciclul următor trebuie  să  mai puneti  apă.) 

Această apă poate fi pusa  din partea superioară a autoclavului. Vă rugăm să vedeți imaginea de  mai sus. Când puneti 
apă, veți auzi de 2 ori  bipuri:  Aparatul are un sistem de verificare a calitatii apei. Daca apa este prea murdara, pe display va 
aparea mesajul “the clean water`s quality is poor” si nu va putea porni ciclul de sterilizare. Utilizatorul va pune apa distilata in 
tanc  si se va asigura de calitatea apei. Limita de apa curata este de sub 30Us/cm 

 
Volumul de apa necesar pentru umplerea tancului este de 2,5l pentru tancul cu apa distilata si 2,5l pentru tancul colector. 

Volumul minim de apa pentru ca aparatul sa porneasca este de 500 ml apa.   

  

 Va rugam folositi apa distilata pentru a evita colmatarea generatorului de apa si valvei de siguranta 

 

 

 1.Inainte de a umple tancul cu apa, aparatul trebuie sa fie pornit 

            2.Va rugam nu rasturnati sterilizatorul cand tancul este plin 

            3.Goliti rezervorul de apa folosit cand acesta este plin 
 

 
6.2  Daca doriti sa utilizati un stick de memorie pentru a salva inregistrarile ciclui de sterilizare puneti-l in mufa USB. 

 

6.3  Pregatire ade lucru  

Când rezervorul de apă are suficientă apă și rezervorul de apă reziduală nu este plin,  

este gata e lucru 
 



 

 
6.3.1 Puneti incarcatura in incinta sterilizatorului 

 
 

 Atentie: 

 Asigurați-vă că CBM-ul total al sarcinilor este mai mic de 70% din CBM a camerei. 

 Nu lipiti incarcatura de pereti autoclavului si nu blocati, ieșirea de aer a camerei. Păstrați încărcăturile la cel puțin 
10 mm distanță fata de peretii camerei de sterilizare . 

 Dacă efectuați testul B & D, trebuie să puneți hârtia de testare în centrul pachetului de sterilizare pentru ca 
rezultatul testului   sa fie corect. 

 Când introduceți și scoateți încărcăturile, trebuie să folosiți instrumentul “Tray holder “ pentru a împiedica 
atingerea mâinilor de pe suprafața fierbinte. 

 

         6.3.3 Reglarea parametrilor 

Reglati parametrii ：KEEP TEMP, PRINTER, PREHEAT daca este nevoie 

 
 

        6.3.4 Inchideti usa autoclavului 
Daca usa nu este inchisa pe ecran apare mesajul “Please close the door”( Va rugam inchideti usa). 

 

Daca   se inchide foarte greu se poate sa fie aburi in  incinta sterilizatorului. Sugeram sa inchideti usa repede  sau  
asteptati cateva secunde inainte de a inchide usa  

 

 
        6.3.5 Alegerea programului de sterilizare si pornirea 

 Dupa ce usa este inchisa alegeti programul de sterilizare potrivi cu felul incarcaturii care trebuie sterilizata . 

            Toate programele de sterilizare sunt în meniul "USER". Puteți apăsa butonul UP sau DOWN pentru a muta cursorul în meniul 
USER,             apoi apăsați OK pentru a intra în meniu. În meniu, puteți apăsa UP sau DOWN pentru a alege programul de sterilizare. 
După acea   puteți apăsa pe OK. Apoi, ecranul LCD va afișa "vă rugăm să apăsați tasta de pornire pentru a începe", după ce ați văzut 
că, puteți       apăsa "START / STOP" pentru a rula programul selectat. 

 

 Întregul ciclu de sterilizare va fi finalizat automat. Nu trebuie să faceți nimic în timpul programelor. Perioada întregului ciclu este      
 influențată de temperatura inițială, de tipul și cantitatea încărcăturilor. 

 

 Când ciclul este terminat, ecranul LCD va afișa "END" împreună cu 3 semnale sonore. Utilizatorul poate deschide ușa și poate      
 scoate încărcături din interior. 

 
 6.3.6  Dupa utilizare opriti autoclavul.Daca nu il veti utiliza pentru mai mult timp deconectati-l de la reteaua 

de alimentare. 
 

 Utilizatorul trebuie sa puna apa imediat ce apare alarma de “low –water” 
 

 

 1.Recomadam utilizarea clestelui pentru scoaterea cutiilor de sterilizare din autoclave pentru a evita 

arsurile   
             2.Nu deschideti usa pana cand presiunea nu este intre “-05-05” 

 

 Pentru a  va asigura de eficacitatea sterilizarii va sugeram sa puneti produsele in pungi de sterilzare cu 

indicator de sterilizare  sau sa puneti pachete de test la fiecare sterilizare 
 

 



 

6.3.7 Dacă pe ecranul LCD se afișează "PLEASE DRAIN WATER FROM WASTE WATER TANK!", 
Înseamnă  că rezervorul de apă reziduală este plin, trebuie să evacuați apa uzată. 

 

               Apa reziduala poate fi fierbinte atentie sa nu va ardeti ! 
 

 

      7.Situatii anormale 

Sterilizatorul va da alarma, va elibera presiunea si va opri automat incalzirea daca apar situatii anormale in timpul lucrului. 

Acesta va păstra absolut siguranta  utilizatorului și va afișa codul de eroare (consultați pagina 14 de mai jos). 

Dacă apare alarma, vă rugăm să notați codul de eroare și să întrerupeți alimentarea. Nu deschideți ușa și apoi reporniți 

alimentarea din nou pentru a aștepta ca presiunea să scada  la "-0,5 ~ 0,5". 

 Sugeram sa rulati programul inca o data pentru a vedea  daca eroarea apare din nou  

Mai jos este o listă de alarme. Dacă utilizatorul nu poate rezolva problema în conformitate cu diagrama de mai jos, vă 

rugăm să contactați distribuitorul  local  comunicand  numarul erorii  si acesta v ava ajuta sa rezolvati problema. 

 
 

No. 
 

Code 
 

Alarm 
 

Reason 
 

Resolution 

 
1 

 
E31 

“Du”long beep Temperatura in incinta  >150℃；  
Verificati temperatura senzorului din incinta 

 
2 

 
E32 

“Du”long beep Temperatura in afara ineleului de 

incalzire >280℃； 

 
Verficati temperatura senzorului inelului de 

incalzire 
 

3 
 

E51 
“Du”long beep Temperatura in incinta ≤0℃； Verificati temperature senzorului din 

incinta..Verificati daca temperatura 

locului unde este plasat setrilizatorul  este  

0℃ sau nu  
 

4 
 

E52 
“Du”long beep Temperatura  in afara inelului de 

incalzire ≤0℃； 

Verificati temperatura senzorului inelului 

de inclazire..Verificati daca temperature 

locului unde este plasat setrilizatorul  este  

0℃ sau nu 
 

5 
 

E63 
“Du”long beep 1、Temperatura generatorului de 

aburi ≤0℃； 
2、Temperatura generatorului de 
aburi>230℃； 
Instabilitte a temperaturii 
aburului , peste 230 ℃,senzorul 
de temperature al generaatorlui 
de aburi defect  

Verificati temperatra senzorului 

generatorului de aburi, placa de control, 

generatorul de aburi 

 
6 

 
E2 

“Du”long beep Presiunea in autoclave depaseste 
presiune preselectata +0.4 bar. 
（134℃:lucreaza la presiunea de 
3.5 bar si /121℃ lucreaza la 2.5 
bar . 

 
Verificati pompa de vacuum.Rulati un 

vacuum test  

 
7 

 
E61 

“Du”long beep 
134℃process： temperature 
interioara >140℃ saur 121℃ 
process：temperatura 
interioara>127℃；control 
instabil al temperaturii. 

 
Verificati temperatura senzorului incintei. 

 
8 

 
E62 

“Du”long beep Temperatura in incinta de 
incalzire >155℃；control instabil 
al temperaturii，placa de control 
defecta. 

Verificati senzorul de temperature din 

incinta , placa de comanda si rezistenta de 

incalzire 

 
9 

 
E41 

“Du”long beep In faza de princalzire  dupa 8 
minute temperatura rezistentei de 
incalzire <100℃；rezistenta 
defecta 

 
Verificati rezistenta de incalzire . 



 

 
10 

 
E42 

“Du”long beep In faza de princalzire  dupa 8 
minute temperatura rezistentei de 
incalzire <110℃；rezistenta 
defecta 

 
Verificati rezistenta de incalzire 

 
11 

 
E5 

“Du”long beep Daca ciclul de sterilizare sa 

incheiat, uscarea a fost 10 minute 

si presiunea in incinta ramane 

peste 0.5bar；Instabilitate a 

evacuarii aerului 

 
Verificati valva de evacuare  

 
12 

 
E6 

“Du”long beep Usa sa deschis in timp ce 
sterilizatorul functioneaza ；
decetctorul de usa deschisa este 
defect. 

 
Verificati senzorul de usa . 

 
13 

 
E7 

“Du”long beep Presiune la locul de utilizare este 

< 70KPa； 

Nu poate fi utilizat in aceasta zona  Reglati 

presiunea atmosferica conform capitolului 

5.2 
 

14 
 

E8 
“Du”long beep In perioada de pre vacuum la 

fiecare 5 minute temperatura 
creste cu  <3℃. 

Verificat pompa de apa ,circuitul de 

incalzire , placa de control..Verificati nivelul 

de apa din tanc. 
 

15 
 

E9 
“Du”long beep In timpul sterilizarii presiunea 

este cu 0.3 bar mai mica decat 

presiune presetata . 

 
Verificati rezistenta de incalzire , pompa de 

apa , nivelul de apa din tanc. 

 
16 

 
E10 

“Du”long beep  
Electromagnetul de inchidere a 

usii nu functioneaza corect 

 
Verificati electromagnetul si placa de 

comanda  
 

17 
 

E11 
“Du”long beep  

Electromagnetul permite 

deschiderea usi in timpul 

programului.Placa de control a 

electromagnetului defecta 

 
Verificati circuitul de comanda a 

electromagnetului 

 
18 

 
E12 

“Du”long beep Presiunea de  vacuum  nu ajunge 

la  -70Kpa de 2 ori in cadrul 

programului cu 3 cicluri de 

vacuum. 

 
Verificati pompa de vacuum 

 
19 

 
E15 

“Du”long beep  
Sistemul de verificare a calitatii  

apei nu functioneaza  

 
Verificati senzorul de calitate a apei si PCB 

20 E99 Du”long beep Comunicarea intre CPU nu 

functioneaza  

Verificati placa de comanda si instalati CPU 

 
 

      8. Intretinere 
 

Urmatoarele parti trebuie verificate sau inlocuite regulat: 
 

 Filtru bacterial: Vezi  8.5 
 

 Garnitura: Vezi 8.7 and 8.8. 
 

 Valva de siguranta: Vezi8.9 
 

 
Intervale de verificare : 

 

Item Checked by Cycle Maintenance 

Usa Personal calificat 2 ani See 8.1 



 

Garnitura Utilizator 1 an See 8.5 

Hartia imprimantei Utilizator Cand se termina rola din 

imprimanta 

See 8.2 

Siguranta Personal calificat Daca siguranta se arde See 8.6 

Valva de siguranta Personal calificat 1 an See 8.9 

 
 
 

       8.1 Reglarea etanseitatii usii 

Apăsați în jos maneta și rotiți ușa pentru a regla etanșeitatea. Așa cum se arată în imaginea de mai jos, întoarcerea în 
sensul invers acelor de ceasornic va  etansa ușa, adică ușa va fi mai aproape de cameră. În sensul invers acelor de 
ceasornic, ușa  se  va indeparta.



 

 
 
 
 
 

Pasii detaliati 

1) Apasati putin maneta in jos putin 

2)    Rotiti usa la unghiul specificat .                                   
3)    Eliberati maneta 

        4） Continuați să întoarceți ușa pana cand  nu se mai poate mișca. 

 

 Dupa reglarea usii este necesar sa faceti un vacuum test. Daca apar scurgeri  trebuie sa reglati usa din nou  

 

 Daca usa este prea slab stransa garnitura poate fi aruncata afara cu un pocnet mare. Va rugam sa tratati cu 

mare atentie aceasta problema . 

 
 
 

         8.2 Inlocuirea rolei de hartie din imprimanta 

 
Replace printer paper 

 

Apasati butonul “open” pentru a deschide  capacul imprimantei  

Schimbati rola  si puneti capacul la loc  ca in   pic 6 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
(Pic6)                                                               (pic7) 

 



 

 
Incarcarea hartiei 

Apasati butonul “LF” o data pentru a incarca hartia. 

 

 

 Hartia imprimantei poate fi imprimata doar pe o singura parte  

 
8.3 Dezinfectati tancul de apa saptamanal. 

8.4  Curatati lunar incinta sterilizatorului cu alccol sanitar. 

8.5 La fiecare 150 de cicluri inlocuiti filtrul bacterian. 
8.6 Curatati regulat garnitura 

Utilizatorul trebuie sa cureste garniture regulat cu apa distilata. Daca dupa curatare apar scurgeri inlocuiti garniture cu una 

noua 

 
         8.7 Inlocuirea garniturii 

Instrumente necesare：Utilizatorul are nevoie de o surubelnita cu cap plat. 

A. Tineti garnitura cu o mana si cu surubelnita indepartati atent garnitura de usa autoclavului. 
B. Dupa ce ati scos garnitura curatati-o si verificati-o atenta.Daca nu este in regula trebuie sa o inlocuiti cu una noua . 

C. Dupa ce ati curatat garnitura fixati-o pe usa autoclavului. 

D. Atentie: daca nu reusiti, utilizati surubelnita apasand cu grija pana cand se fixeaza ferm pe usa 
 

 8.8 Verificati regulat valva de siguranta.Daca nu este in regula trebuie sa 

o inlocuiti 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(pic8) 

1, Indepartai tubul 1 conform  pic8, apoi indeprtati pipa care conecteaza valva de 

siguranta  notata cu 2 in pic 8                                                                                                       

2Indeparti surubul ( part2 in pic8); 

3,Inlocuiti valva de siguranta 

 
 

  
 

 Noua valva trebuie sa fie acelasi model.Daca nu aveti valava acelasi model va rugam sa contactati distribuitorul 
sau departamentul service al producatorului   

 

 



 

  Niciodata nu intretineti sau reparati autoclavul fara a deconecta sursa de alimentare  si al lasa sa se raceasca     
pentru a preveni arsurile.Repararea autoclavului trebuie sa fie facuta numai de catre personal calificat  

 

 
 

      9.Transport si depozitare  

 
         9.1 Pregatire 

Raciti sterilizatorul si opriti alimenatreara. 

 
         9.2 Golirea tancurilor de apa 

Goliti toate tancurile de apa 

 

         9.3 Pentru conditiile de    transport va rugam sa verificati contractual de vanzare . 
 
        9.4 Depozitare  

Autoclavul trebuie sa fie depozitat intr-o camera curata cu temperaturi intre 5-40 grade Celsius si  umiditate relativa 

maxim 80%. Fara agenti corozivi si bine ventilata. 

 

   10. Garantie  
 

1 Se acorda garantie 2 ani numai daca autoclavul a fost instalat  si utilizat conform instructiunilor.  
 
      2. Garantia se piede daca :           

           1) Defectul este cauzat de instalarea incorecta 

         2) Defectul este provocat de caderea accidentala sau  manevrare incorecta     

         3) Defectul este cauzat de instalarea sau repararea de catre utilizator                                                                                                                     

         4) Aparatul nu este insotit de factura si certificate de garantie  

         5) Defectul este cauzat de o forta majora ca variatiile marii de tensiune , foc , etc. 

 

11. Accesorii 
 

 

No. Accessories Q'ty 

(PC) 

1 Teava de scurgere(LF-9-10-1) 1 

2 Tava（see table 11.1） 3 

3 Cablu de alimentare( LF-9-12-2) 1 

4 Suport pentru tava （see table 11.2）   1 

5 Cleste pentru tava ( LF-9-12-4) 1 

7 Manual de utilizare 1 

 
 

Anexe 

 



 

Anexa 1：Diagrama 



 

Anexa 2：Schema electrica 
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